A figura se refere a um endoscópio rígido, (1) que compreende um tubo de fibra (2), cuja extremidade distal é fechada por um janela (3, 3 '), e compreendendo uma lente objetiva (6, 7) disposta no tubo de fibra (2) que é mantida afastada da janela (3) por um dispositivo espaçador (10), caracterizado por o dispositivo espaçador (10) ser concebido como um tubo espaçador, que é apoiado distalmente contra a janela (3) e proximalmente contra a lente objetiva (6, 7).

Resumo: Um endoscópio rígido (1) com um tubo de fibra (2), a extremidade distal do qual é coberta por uma janela (3, 3 ') é fechado, e com uma objetiva (6, 7) disposta no tubo de fibra (2), que é suportado por um dispositivo espaçador (10). 

A distância até a janela (3) é mantida, caracterizada por o dispositivo espaçador concebido como um tubo espaçador (10), que é apoiado distalmente na janela (3) e proximalmente na lente (6, 7).